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Componente si verificare

Identificati elementele A-C inainte de montaj.

Fotoliu rulant cu toaleta AM609

Cadru pliabil din otel-carbon, sezut detasabil si galeata montata sub placa sezutului.

Cadru otel-carbon Sezut detasabil Max. 100 kg

Blocati rotile inainte de transfer sau igienizare.

Cadru pliabil Placa de sezut detasabila Galeata detasgabila
1 buc. 1 buc. 1 buc.

Dimensiuni esentiale

LATIME DESCHIS LATIME PLIAT SEZUT

63 cm 24 cm 45 x 44 cm

INALTIME SEZUT LUNGIME TOTALA SARCINA MAXIMA

52 cm 104 cm 100 kg

Inainte de utilizare Igiena si depozitare

Verificati cadrul, suruburile si functionarea sistemelor de blocare. Scoateti galeata si placa detasabila Tnainte de curatare.
Confirmati fixarea placii si pozitionarea corecta a galetii. Folositi o solutie delicata; evitati agentii agresivi.
Testati stabilitatea pe o suprafata plana. Uscati complet si depozitati produsul intr-un mediu uscat.

Blocati rotile inainte ca utilizatorul sa se aseze sau sa se ridice. Nu depasiti sarcina maxima de 100 kg.

IMPORTANT
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Montaj in 3 pasi

Folositi literele A-C din lista de pe pagina 1.

Deschideti cadrul A

Scoateti produsul din ambalaj, departati lateralele si apasati sezutul
pana cand cadrul este complet deschis.

Cadrul trebuie sa ramana complet deschis si stabil.

Montati placa B Introduceti galeata C

Asezati placa detasabild pe cadrul sezutului si apasati uniform pana cand Glisati galeata sub placa sezutului si verificati ca marginea acesteia sa fie
este bine fixata. sustinuta corect.

VERIFICARE FINALA Placa si galeata trebuie sa ramana stabile, fara joc sau inclinare.

Blocati rotile Tnainte de transfer si nu utilizati produsul daca o componenta este deteriorata. Dupa fiecare utilizare, scoateti si igienizati galeata, apoi clatiti
si uscati complet toate suprafetele.

Verificati periodic suruburile, cadrul si rotile. Pastrati fotoliul intr-un spatiu uscat si ventilat.

INTRETINERE

Nu folositi solutii abrazive si nu depasiti sarcina maxima de 100 kg.

AccentMed | AM609 | Manual de utilizare 2/2



