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Componente si verificare

Identificati piesele A-E inainte de a incepe montajul.

“ inaltator pentru toaletd cu manere AM670B

! Fixare frontala, corp din plastic si manere de sprijin

\ inélgime 12 cm Greutate 2,4 kg Fixare reglabila

Lista pieselor A-E

Corp inaltator ~—-— ~ Manere cu insertii moi
/; Y HT rr\: Q -
- 4 J B
\ - B 1 buc. 2 buc.
Saibe plate Suruburi de fixare
tr 1‘\“ trt
4 buc. 4 buc.

-
l Reglaj frontal

[' integrat

Date esentiale

LATIME ADANCIME INALTIME

52 cm 43 cm 12cm
GREUTATE MATERIAL FIXARE

2,4 kg plastic surub frontal

IMPORTANT Folositi produsul numai dupa ce reglajul frontal este strans si inaltatorul nu se misca.

Inainte de utilizare Utilizare sigura
Verificati daca vasul toaletei este curat, uscat si stabil. Asezati inaltatorul centrat pe vasul toaletei.
Controlati suruburile si pozitia ambelor manere. Opriti utilizarea dacéa apare joc, fisuri sau deformari.
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Asamblare in 4 pasi

Urmati ordinea indicata si verificati fixarea inainte de fiecare utilizare.

Introduceti manerele Fixati manerele

Introduceti cele doua méanere B in orificiile corpului A pana la capat. Montati saibele C si suruburile D pe partea inferioara; strangeti uniform.

Pozitionati inaltatorul Strangeti reglajul frontal
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Asezati corpul A centrat pe vasul toaletei si verificati contactul uniform. Rotiti reglajul E pana cand produsul este ferm si nu se deplaseaza.

VERIFICARE FINALA Apasati usor in toate directiile: produsul trebuie sa raméana centrat si stabil.

Curatati cu apa calduta si detergent delicat. Clatiti, uscati complet si verificati periodic suruburile si reglajul frontal.

Nu folositi produsul daca o piesa este deteriorata sau daca fixarea nu poate fi realizata ferm.
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