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Componente si verificare

Identificati piesele A-K inainte de a incepe montajul.

Scaun cu toaleta mobil AM693

Sezut tapitat, recipient detasabil si cadru pe roti

Cadru metalic Sezut tapitat Recipient detasabil
Lista pieselor A-K
Surub Surub
M8 x 45 | 4 buc. M6 x 35 | 2 buc.
Saiba elastica Surub
@8 | 4 buc. M5 x 35 | 4 buc.

Inel plastic arcuit Placa sezut cu deschidere

Cantitate: 4 buc. Cantitate: 1 buc.

Surub Perna / sezut tapitat

M6 x 48 | 4 buc. Cantitate: 1 buc.

Saiba plata Recipient cu capac
@6 | 6 buc. Cantitate: 1 buc.
Piulita
® A-H: feronerie | I-K: componente
M6 | 6 buc. Verificati piesele si cantitatile inainte de montaj.

IMPORTANT Nu incepeti montajul daca lipseste o piesa sau daca o componenta este deteriorata.
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Asamblare in 4 pasi

Folositi literele din lista de pe pagina 1 pentru identificarea pieselor.

Asamblati cadrul

Aliniati sectiunile cadrului si fixati-le pe ambele laterale cu piesele
A, BsiC.

Fixati sezutul

Prindeti placa decupata | cu suruburile H, apoi asezati perna J
deasupra.

Montati suportul frontal

Fixati suportul frontal cu G, apoi securizati imbinarile folosind D, E
si F.

Introduceti recipientul

Montati recipientul K sub deschiderea sezutului si verificati
pozitionarea stabila.

IMPORTANT Toate elementele de fixare trebuie stranse inainte de utilizare.

Siguranta

Verificati suruburile, piulitele si stabilitatea cadrului.
Blocati rotile Tnainte de asezare, ridicare sau transfer.

Nu utilizati produsul daca este instabil sau deteriorat.
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Curatare si intretinere

® Indepértati perna si recipientul Tnainte de curatare.

® Curatati recipientul cu o solutie delicata, apoi clatiti si
uscati.

® Stergeti cadrul si tapiteria; pastrati produsul uscat.
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