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Deschidere si pliere in 6 pasi

Urmati pasii in ordine si tineti degetele departe de articulatiile mobile.

Pregatire si pliere

Ridicati spatarul

Trageti manerele in sus pana cand spatarul ajunge vertical si se

fixeaza.

Fixati sezutul

Apasati marginile sezutului, cu degetele orientate spre interior,
pana la deschiderea completa.

Pregatiti plierea

Ridicati talpile suporturilor pentru picioare in pozitie verticala.
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® Sarcina maxima: 100 kg
® Spatar pliabil

® Cotiere de sprijin

Scaun rulant pliabil AM809

Pentru utilizare la interior si exterior

® Cadru pliabil
©® Frane pe rotile spate

© Suporturi detasabile

Deschideti cadrul

Tineti cotierele si departati usor lateralele scaunului.

Montati suporturile

Asezati suporturile pe bolturile de prindere si rotiti-le pana cand
se blocheaza.

Pliati cadrul

Trageti sezutul in sus, apropiati lateralele si pliati spatarul din
mecanism.
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Utilizare, siguranta si intretinere

Blocati franele Tnainte de transfer si verificati produsul Tnainte de fiecare utilizare.

Componente principale

Spatar pliabil

Frane roti spate

Roti spate mari

Cotiere de sprijin

Roti frontale pivotante

Suporturi pentru picioare

inainte de utilizare

Verificati cadrul, spatarul, sezutul si
elementele de fixare.

Controlati franele, rotile si starea
anvelopelor.

Nu depasiti sarcina maxima de 100 kg.

Nu utilizati produsul daca este umed
sau deteriorat.

IMPORTANT Nu va sprijiniti i nu calcati pe suporturile pentru picioare.

Transfer si utilizare

Pozitionare ° Blocare Transfer
Apropiati scaunul de pat sau de suprafata Actionati franele si ridicati suporturile pentru Sprijiniti-va numai de cadru si coboréati
de transfer. picioare. controlat pe sezut.
Siguranta Curatare si intretinere

Tineti degetele departe de articulatii si goluri in timpul
plierii.

Nu va sprijiniti de cotiere sau de alte componente
detasabile.

Treptele, bordurile si obstacolele se abordeaza numai
cu un asistent instruit.

Opiriti utilizarea daca franele nu functioneaza sau cadrul
este instabil.
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® Curatati tapiteria, cadrul, rotile si franele cu apa si
sapun.

® Uscati complet produsul; nu il utilizati cat timp
componentele sunt umede.

® Nu folositi acizi, solutii alcaline, acetona, diluant sau alti
solventi.

® Evitati ploaia, dusul si expunerea prelungita la soare;
verificati periodic anvelopele si spitele.
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