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Asamblare in 4 pasi

Verificati componentele si urmati pasii in ordinea indicata.

Scaun cu toaleta AM816

Design pliabil, cu sezut si recipient detasabile

® Cadru pliabil ® Cotiere capitonate
® S$ezut decupatin U ©® Recipient pe ghidaj
® Manere de sprijin ©® Protectii antiderapante

Pregatire si montaj

0 Verificati componentele

a Deschideti cadrul

Scoateti cadrul, sezutul si recipientul din ambalaj si confirmati Apasati bara transversala si departati lent lateralele pana la
ca sunt complete. deschiderea completa.

° Montati sezutul

a Introduceti recipientul

Introduceti sezutul oblic in cadru, apoi coborati-| pana cand se Glisati recipientul pe ghidajul de sub sezut si verificati
asaza uniform. pozitionarea stabila.
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Utilizare, control si intretinere

Efectuati verificarea de stabilitate nainte de fiecare utilizare.

Componente principale inainte de utilizare

Verificati strangerea suruburilor si

Spatar tapitat stabilitatea cadrului.

Cotiere capitonate

Confirmati ca sezutul este asezat corect

Sezut decupat in U pe cadru.

Cadru pliabil
Verificati pozitionarea recipientului pe
ghidaj.

Recipient detasabil

Ghidaj pentru recipient Nu utilizati produsul daca exista piese

slabite sau deteriorate.

IMPORTANT Toate elementele montate trebuie sa fie fixate inainte de utilizare.

Utilizare
Pregatire ° Configurare Dupa utilizare
Asezati produsul pe o suprafata plana, Verificati sezutul, cadrul si recipientul Scoateti recipientul, curatati- si uscati-I
stabila si uscata. Tnainte de asezare. complet.
Siguranta Curatare si intretinere
Tineti degetele departe de articulatiile cadrului in timpul ® Curatati frecvent si dezinfectati periodic suprafetele
deschiderii si plierii. produsului.
Asezati produsul numai pe o suprafata plana, stabila si ® Qoliti si curatati recipientul dupa utilizare, apoi uscati-I
uscata. complet.
Nu utilizati produsul daca sezutul sau recipientul nu sunt ® Aplicati periodic o cantitate adecvata de lubrifiant pe
montate corect. piesele rotative.
Opiriti utilizarea daca produsul este instabil sau prezinta ® Pastrati produsul intr-un spatiu uscat si bine ventilat.

componente deteriorate.
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