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Componente si verificare

Montaj simplu, fara unelte: identificati elementele livrate separat.

Scaun rulant pliabil AM958LAQ

Cadru pliabil, spatar rabatabil, cotiere reglabile si roti spate cu eliberare rapida.

Reglaje fara unelte Suporturi detasabile Cadru compact

Elemente livrate pentru montaj

Scaun pliabil Suporturi pentru Curea pentru gambe

picioare

x
1 buc. 2 buc. ‘ 1 buc.

Functii principale

Reglaje Mobilitate
Rabatati spatarul folosind butoanele de langa manere. Folositi cercurile de antrenare pentru deplasare manuala.
Reglati inaltimea cotierelor si verificati blocarea. Aplicati ambele frane nainte ca utilizatorul sa se aseze.
Ridicati placile pentru picioare Tnainte de transfer. Demontati rotile spate numai cand scaunul este gol.

IMPORTANT Dupa montaj, verificati blocarea suporturilor, a curelei si a rotilor spate.

inainte de utilizare intretinere
Verificati cadrul, imbinérile si stabilitatea scaunului. Verificati periodic strangerea suruburilor si fixarilor.
Testati franele si rotile inainte de fiecare deplasare. Lubrifiati moderat piesele rotative; stergeti surplusul.
Nu efectuati reglaje in timpul transferului utilizatorului. Curatati si dezinfectati produsul in mod regulat.
Solicitati ajutor daca transferul nu poate fi realizat sigur. Depozitati intr-un spatiu uscat si bine ventilat.
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Montaj si reglaje

Urmati pasii in ordine si confirmati blocarea fiecarui mecanism.

Deschideti cadrul Montati suporturile si cureaua

Asezati scaunul pe o suprafata plana si deschideti complet cadrul si Introduceti suporturile lateral, rotiti-le spre interior pana la blocare si fixati
sezutul. cureaua pentru gambe.
Reglati cotierele Folositi eliberarea rapida

Apasati butonul, glisati cotiera la inaltimea dorita si confirmati blocarea. Cu scaunul gol si stabil, apasati capéatul axului pentru a scoate roata;
verificati blocarea dupa remontare.

CONTROL FINAL Suporturile, cotierele si rotile trebuie sa ramana ferm blocate, fara joc excesiv.

Actionati ambele frane si verificati stabilitatea scaunului Tnainte de transfer. Nu utilizati produsul daca o componenta nu se blocheaza complet.

Nu demontati rotile si nu rabatati spatarul cat timp scaunul este ocupat.
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