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Componente si verificare

Identificati piesele A-D Tnainte de a incepe montajul.

Rolator pliabil cu scaun si cos AM966LH

Cadru din otel, méanere reglabile si sistem de franare

Patru roti @15 cm Scaun tapitat Sarcina max. 110 kg

Cadru pliabil cu scaun si roti Maner reglabil cu frana

1 buc. 2 buc.

Spatar Cos metalic
1 buc. ‘ 1 buc.
Date esentiale
SARCINA MAXIMA GREUTATE ROLATOR INALTIME MANERE
110 kg 7,3 kg 80-92 cm
INALTIME SCAUN LATIME INTRE MANERE LATIME PLIAT
55cm 46 cm 24 cm

IMPORTANT Reglati ambele ménere la aceeasi inaltime si strangeti complet butoanele de fixare.

Inainte de utilizare Utilizare sigura
Deschideti complet cadrul si coborati scaunul. ® Blocati franele inainte de a va aseza.
Verificati franele, rotile si toate fixarile. ® Nu deplasati rolatorul cu o persoana asezata.
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Asamblare in 5 pasi

Urmati ordinea si verificati stabilitatea Thainte de utilizare.

Deschideti cadrul Introduceti ménerele

Apasati mecanismul de pliere si extindeti complet cadrul A. Introduceti cele doua manere B in tuburile cadrului, cu franele orientate
spre interior.

Reglati inaltimea Verificati cadrul

Setati ambele manere B la aceeasi inaltime si strangeti butoanele. Coborati scaunul si confirmati ca mecanismul de pliere este complet
deschis si stabil.

Montati cosul si spatarul

Asezati cosul D pe suportul cadrului, apoi introduceti spatarul C in
cele doua locasuri pana se fixeaza.

Folosirea franelor

Strangeti manetele pentru a incetini sau opri.

Apasati manetele n jos pentru a bloca rotile din spate.

Curatati cadrul si scaunul cu o laveta umeda; verificati periodic franele si fixarile.
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