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inainte de utilizare

Verificati scaunul si reglajele inainte de fiecare utilizare.

Scaun rulant din otel AM901-51

Cadru cromat pliabil, cotiere si suporturi pentru picioare detasabile, tapiterie
neagra.

Sezut 51 cm Roti spate 24 inch Max. 136 kg

Pregatire rapida si intuitiva, fara unelte.

Date esentiale

LATIME SEZUT SARCINA MAXIMA CADRU
51cm 136 kg otel cromat
ROTI SPATE ROTI FATA TAPITERIE

24 inch PVC 200 x 50 neagra

Verificari rapide

Inainte de deplasare Pozitionare corecta
Confirmati deschiderea completa a cadrului si a sezutului. Blocati suporturile pentru picioare in pozitia de utilizare.
Testati ambele frane inainte ca utilizatorul sa se aseze. Asezati talpile complet pe placile pentru picioare.
Verificati rotile, imbindrile si starea tapiteriei. Pozitionati cureaua pentru gambe fara a crea presiune.

IMPORTANT Blocati ambele frane si verificati stabilitatea inainte de transferul utilizatorului.

Transfer sigur Utilizare sigura
Ridicati placile pentru picioare Tnainte de transfer. Nu depasiti sarcina maxima de 136 kg.
Solicitati ajutor daca utilizatorul nu se poate transfera singur. Nu stati in picioare pe placile pentru picioare.
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Pregatire si utilizare

Nu sunt necesare unelte; verificati blocarea elementelor mobile.

Deschideti scaunul Pozitionati suporturile

Trageti cadrul in lateral si apasati marginile sezutului pana cand acesta este Aduceti suporturile pentru picioare langa cadrul frontal si coborati placile.
complet deschis.

Blocati suporturile Asezati cureaua pentru gambe

Introduceti fiecare suport in locas si rotiti-l spre interior pana cand Prindeti cureaua intre cele doua suporturi si verificati pozitia placilor pentru
mecanismul se blocheaza cu clic. picioare.

INTRETINERE Curatati si dezinfectati regulat; pastrati scaunul intr-un spatiu uscat si ventilat.

Aplicati periodic o cantitate adecvata de lubrifiant pe piesele rotative. Stergeti surplusul si evitati contactul uleiului cu franele sau anvelopele.

inainte de fiecare utilizare, testati franele si verificati daca toate fixarile sunt complete.
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